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Management pacientů s CIED se zavedeným 
dálkovým sledováním – srdeční selhání 

 - HeartLogic – Boston Scientific 

 - Triage HF – Medtronic 

 - CorVue – Abbott 

 - HeartInsight - Biotronik 



HeartInsight Biotronik HomeMonitoring 
 - predikce epizod dekompenzace srdečního selhání 

 - motto: od detekce k predikci 

 - SELENE HF studie (34 center, 918 pacientů, primární endpoint – první hospitalizace pro dekompenzaci  
  srdečního selhání) 

 - 7 diagnostických parametrů => kompozitní skóre => alert (HomeMonitoring) 

 - vstupní hodnoty z trendů jsou numericky zhodnoceny (sklon, monotónnost, stabilita a pravidelnost): 

  



HeartInsight Biotronik HomeMonitoring 

D'Onofrio A, Solimene F, Calò L, Calvi V, Viscusi M, Melissano D, Russo V, Rapacciuolo A, Campana A, Caravati F, Bonfanti P, Zanotto G, Gronda E, Vado A, Calzolari V, 

Botto GL, Zecchin M, Bontempi L, Giacopelli D, Gargaro A, Padeletti L. Combining home monitoring temporal trends from implanted defibrillators and baseline patient risk 

profile to predict heart failure hospitalizations: results from the SELENE HF study. Europace. 2022 Feb 2;24(2):234-244. doi: 10.1093/europace/euab170. PMID: 34392336; 
PMCID: PMC8824514. 



HeartInsight Biotronik HomeMonitoring 

Konfigurace 

-    ICD, síňový sensing, hrudní impedance ON, aktivovaný HM v ICD a zařazení v HM DB 

- detekce pro alert je nastavena na skóre 45 (lze nastavit na hodnoty 35, 40, 45, 50, 55) – alert se aktivuje, 

pokud je hodnota skóre tři po sobě následující dny nad nastaveným limitem 

- pro zvýšení prediktivní hodnoty je možné zadat do systému údaje podle Seattle Heart Failure Model 

- první hodnota 30 dnů od aktivace HM, stabilizace trendů cca 90 dnů – obvykle 45-60 dnů, poté je 

algoritmus připravený reagovat na dekompenzaci 



HeartInsight Biotronik HomeMonitoring 

Počet pacientů 10 

Věk (roky) 52,6 (51 – 80) 

Pohlaví (muži) 9 (90 %) 

CRT-D 9 (90 %) 

Měsíců od implantace 15,8 (3 – 54) 

Etiologie - ischemická KMP 6 (60 %) 

Etiologie - dilatační KMP 2 (20 %) 

Etiologie – (DKMP + iKMP) + jiná KMP  2 (20 %) 

WL OTS 2 (20 %) 

LVAD 1 (10 %) 



Alert 1 
Klinický nález bpn, ale vyšší BNP 

Alert 2 
Pac. s arytmickou bouří 2.4.2023 
 
 

Alert 3 
FiS s nespolehlivou detekcí, nízká zátěž 
AT/AF, vyšší SF (BiV stim.) 
Klinický nález bpn, BNP stabilní 
Alert přichází po úpravě programace 



Závěr 
- slibný nástroj pro predikci dekompenzace srdečního selhání 

- algoritmus připravený reagovat na dekompenzaci po období 

stabilizace trendů  

- nedoporučuje se měnit prahové skóre (pouze pokud není 

dostatečná citlivost algoritmu) 

- HeartInsight není black-box – alert je vždy spojen se změnou v 

některém ze sledovaných parametrů 

- po překročení skóre a doručení alertu se doporučuje sledovat 

vývoj prostřednictvím klasických dostupných trendů 

 


