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Kazuistika 1. Muž, 76 let po katetrizační ablaci dlouhodobé perzistentní FS 

Jaký rytmus vidíte? 
 
a) AVB II. stupně 
b) SR + KES 
c) Síňová tachykardie 
d) Jiný rytmus 



Síňová tachykardie s f síní 160/min 





Kazuistika 2. Žena, 50 let, palpitace 

Jaký rytmus vidíte? 
 
a) Síňová tachykardie 
b) AVB II. stupně 
c) SR+SVES 
d) Artefakty 



SR a SA pauzy 





Kazuistika 3. Muž, 63 let, palpitace 

Jaký rytmus vidíte? 
 
a) SR s odlepující se elektrodou 
b) Porucha stimulace  
c) Asystolie s vyhasínající elektrickou  
      aktivitou 
d)   Porucha EKG přístroje 





Kazuistika 4. Muž, 72 let, indikace: presynkopa, závratě 

Jaký rytmus vidíte? 
 
a) SR+KES 
b) IVR 
c) Porucha stimulace 
d) AVB II. Stupně 3:2 







Jaký rytmus vidíte? 
 
a) SR s odlepující se elektrodou 
b) KT 
c) SR při zapnutí elektrického  
       zubního kartáčku 
d)   Komorová stimulace 

Kazuistika 5. Žena, 33 let, 
palpitace, stavy slabosti 





Kazuistika 6. Muž, 80 let, stp. po katetrizační ablaci paroxysmální FS 

Jakou arytmii vidíte? 
 
a) Paroxysmální FS 
b) IVR 
c) Stimulace komor 
d) SR s aberací QRS 





Kazuistika 7. Muž, 63 let, stp. po ablaci pro paroxysmální fibrilaci síní 

Příčina rušení? 
 
a) Vadný EKG kabel 
b) Na pacientovi nedrží EKG elektrody 
c) Pacient má neustále asystolii 
d) Jiný problém 

Pacientovi zaslány celkem 3 přístroje 
10 telefonických hovorů 





Závěr 

• Při hodnocení EKG holterovské monitorace není možné spoléhat na 
automatické vyhodnocení AI  
 

• Přítomnost implantabilních PM/ICD klíčové  
 
• Hodnocení trendu tepové frekvence 
 
• Kontinuální EKG záznam 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


